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Quantizzazione del DNA estratto 

dsDNA

10 pg/µl - 100 ng/µl

Non specifico per 

DNA umano

Nella Relazione Tecnica della PS non è mai 
riportata  questa tecnica di quantizzazione



Non previsto dal manuale

40 secondo il manuale

Quantizzazione del DNA estratto 

Specifico per DNA umano (primati 

superiori)

No cross-reattività con gatto, cane 

ed altri organismi



Dalla documentazione prodotta non è possibile

ricavare le seguenti informazioni:

•Composizione del mix di reazione

•Quantità di DNA utilizzata per la PCR

•Eventuali variazioni di protocollo rispetto al

manuale

•Eventuali concentrazioni effettuate sul DNA

estratto



Reperti presenti nella Relazione Tecnica 
NON presenti nel SAL

•Reperto 3  

•Reperto 14

•Reperto 29

•Reperto 58

•Reperti 148-151

•Reperti 154-163

•Reperti 203-222 



Reperto 165B 

0.14+0.09 
2 = 115 pg/µl

115 x 50 = 5.750 pg (5.75 ng) di DNA

Reperto 165

104,6 pg/µl (DNA vittima)

10,4 pg/µl (DNA contributori)

Reperto 165 



Reperto 36

Reperto 36A
Reperto 36B
Reperto 36C

Sulla Relazione Tecnica è riportato che: 

“…le tracce A e B, risultate positive alla quantizzazione, sono state sottoposte 
ad amplificazione…”…la traccia C è risultata negativa alla quantizzazione…

All’udienza GUP la Dott.ssa Stefanoni ha testualmente affermato che nella traccia 
B il DNA “era nell’ordine di qualche centinaio di picogrammi” …



Reperto 2

Report Quantizzazione

Nella Relazione Tecnica si afferma che “…tutte e tre le tracce ematiche
appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto…test
avvalorato dal risultato negativo per DNA umano ottenuto in
quantizzazione.”



CONCLUSIONI

•Documentazione prodotta forse incompleta

•Carenza di tracciabilità di tutte le operazioni analitiche 

•Contraddizioni tra quanto riportato nella Relazione Tecnica, 

nella documentazione di laboratorio e quanto affermato in 

Udienza

•Low copy number DNA per i minori contributori della traccia 

165B


